
Serge Ferrari AG
früher Forbo Stamoid
Beschichtungswerk, Wasterkingerweg 2, Postfach 2
8193 Eglisau

Burgdorf, 06.01.2023

Auftragsnummer 2022-1125

Eingangsdatum: 08.12.2022
Ansprechpartner:  
Seiten:

Methoden:

EN ISO 846 Verfahren A Prüfung zur Bestimmung der Schimmelpilzresistenz:
EN ISO 846 Verfahren B Prüfung zur Bestimmung der Schimmelpilzresistenz:
JIS Z 2801 Quantitative Prüfung zur Bestimmung der 

Bakteriostatischen Aktivität; Film 35x35mm; 
Inoculum 120ul:

SANITIZED AG

Erich Rohrbach
Head Microbiology

Die Resultate beziehen sich ausschliesslich auf das getestete Material. Der Testbericht und ggf. zugehörige 
Dokumentationen werden 10 Jahre aufbewahrt.
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SANITIZED AG

Kunde: Serge Ferrari AG, CH 8193 Eglisau
Auftragsnummer: 2022-1125 / 06.01.2023

Ergebnisse
Probenbeschreibung
Probennummer: 2022-1125-01 Eingang: 08.12.2022
Business: POLYMER Typ: LIC

Identifikation: Stamskin TOP F 4340
Hauptkomponente: PVC
Nebenkomponente: PA
Aspekt: Alezan
Einsatzgebiet: Kunstleder

 
Sanitized-Produkt: Sanitized®  PL 24-32
Deklarierte Menge: 0.5% in total weight
Ausrüstverfahren: Coating: 180C - 2min

 
 
 

Bemerkung: Production sample

Untersuchungsergebnisse des SANITIZED-Labors

Prüfung zur Bestimmung der Schimmelpilzresistenz:

Methode Prüfpunkt Bewuchsrate Fläche Interpretation
EN ISO 846 
Verfahren A

Bewuchsraten 0 bis 5 nach 
4 Wochen Inkubation

0 Kein Sehr gute 
Schimmelpilzresi

stenz
EN ISO 846 
Verfahren B

Bewuchsraten 0 bis 5 nach 
4 Wochen Inkubation

1 Mikroskopisch Gute 
Schimmelpilzresi

stenz
 Quantitative Prüfung zur Bestimmung der Bakteriostatischen Aktivität:

Methode Prüfpunkt Aktivität Reduktion in % Interpretation
JIS Z 2801 Staphylococcus aureus 

ATCC 6538P
>4.30 >99.99 Gute Wirkung
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SANITIZED AG

Kunde: Serge Ferrari AG, CH 8193 Eglisau
Auftragsnummer: 2022-1125 / 06.01.2023

Ergebnisse
Probenbeschreibung
Probennummer: 2022-1125-02 Eingang: 08.12.2022
Business: POLYMER Typ: LIC

Identifikation: Stamskin ZEN F 4351
Hauptkomponente: PVC
Nebenkomponente: PA
Aspekt: Asche
Einsatzgebiet: Kunstleder

 
Sanitized-Produkt: Sanitized®  BC A 21-41
Deklarierte Menge: 1% in trockenem Lack
Ausrüstverfahren: Coating: 180C - 2min

 
 
 

Bemerkung: Production sample

Untersuchungsergebnisse des SANITIZED-Labors

Prüfung zur Bestimmung der Schimmelpilzresistenz:

Methode Prüfpunkt Bewuchsrate Fläche Interpretation
EN ISO 846 
Verfahren A

Bewuchsraten 0 bis 5 nach 
4 Wochen Inkubation

0 Kein Sehr gute 
Schimmelpilzresi

stenz
EN ISO 846 
Verfahren B

Bewuchsraten 0 bis 5 nach 
4 Wochen Inkubation

1 Mikroskopisch Gute 
Schimmelpilzresi

stenz
 Quantitative Prüfung zur Bestimmung der Bakteriostatischen Aktivität:

Methode Prüfpunkt Aktivität Reduktion in % Interpretation
JIS Z 2801 Staphylococcus aureus 

ATCC 6538P
>4.30 >99.99 Gute Wirkung
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